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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

Құмар А.

Для обеспечения единства измерений необходимо не только применение
средств измерений, прошедших испытания или метрологическую аттестацию,
первичную и периодические поверки, но и применение аттестованных методик
выполнения измерений.

Для более точного измерения и представления результатов измерений
предлагается «Методика выполнения измерения». Особое внимание к методике
выполнения измерений объясняется необходимостью обеспечения единства и
требуемой точности измерений и повышения требований к точности и
достоверности измерительной информации как одному важнейших факторов
повышения и обеспечения стабильного качества выпускаемой продукции.

Методика выполнения измерений (МВИ) – это устанавливаемая
совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых
обеспечивает получение необходимых результатов измерений с гарантированной
точностью в соответствии с принятым методом.

Получение результатов измерений с гарантированной точностью, с
погрешностью, не превышающей допускаемых пределов, является одним из
важнейших условий обеспечения единства измерений. Из определения видно, что
под МВИ понимается технологический процесс измерения. Поэтому необходимо
различать МВИ как процесс и как документ на МВИ.

Для прямых измерений величин с помощью простых средств измерений
(измерения электрических величин щитовыми приборами и др.) не требуются
документированные МВИ. В этих случаях достаточно указать в конструкторской
или технологической документации типы и основные метрологические
характеристики средств измерений.

Необходимость регламентации МВИ в документе может потребовать
заказчик при разработке продукции или объекта, о чем указывается в техническом
задании на разработку.

В настоящее время МВИ регламентируются в различных видах технической
документации: стандартах или их разделах, технических условиях в разделе
«Методы контроля (испытаний, анализа, измерений)», программах и методиках
испытаний, инструкциях по эксплуатации изделий, технологических картах,
технологических документах, фармакопейных статьях.

В соответствии же с требованиями государственной системы измерений в
технической документации на МВИ должны обязательно указываться показатели
точности измерений, которые гарантируются соблюдением требований МВИ.


